130V. 


Ri 


7 
wy RE OBEN CIRCUIT 
a G=GRID/ACCELERATING ROW 
mm R27 H=TEST ROW 
$1 5 - NORMAL= GROUND 
| | 
Depress eM 
 Eipeereeeee 


FART) SPECIFICATION 


[S7_ [LEVER SWITCH 
SG_[FILAMENT RETURN SW."B” 
$5_| SWITCH “A* 


Spa aie Naren ear is ecg apereaaiire bani nn ara ay | VTVM ZERO CHECK 
; O400V. O 200V. O400V. O PUSH SWITCH 
cde R22 


5 0 O 0 MEG@ CONTROL “E* 
4.1MEG, 7 
ATOK-A- 


560 -0- 

225-- VTVM_ ZERO 

ADJUST CONTROL 

11950 

19|R10 [3K-* SEALED CALIBRATED 
3K-* SEALED CALIBRATED 


14{R5 [300-7 ADJUST LINE CONT. 
13[R4 | 33K+% 


fi [RZ [3k SEALED CALIBRATED 
1O[Ri |1500 -n- 

9] T1 [POWER TRANSFORMER 
8 [Xi [METER RECTIFIER 

7 [PLI]G6VOLT PILOT LAMP 

6 [Ni [NEON INDICATOR NE-57 
| 5 [MI [400 4A, 400 METER 
4 |C3 |.002-MFD. EACH 

3 [C2 [16 MFD. 

2 [Ci [0.i-MFD. 

1 (Fi _[ 1-AMP, FUSE 
PRECISION APPARATUS CO. INC 
ELMHURST LL. _NLY. 

SERIES CR-30 
TITLE: CATHODE RAY SCHEMATIC 
TUBE TESTER 
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